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【摘要 】　目的 　探讨 B超测量胎儿双顶径、腹围、股骨长度综合预测胎儿体重的准确性。分析羊水量及不同 B超操作者对预
测体重的影响。方法 　回顾性总结 2001年在我院分娩的产科病例 484例 ,分娩以前一周内行 B超检查并报告有预测体重者 ,
比较预测体重与出生体重间的直接相关关系 ;应用 u检验比较不同羊水量及不同操作者的诊断符合率间的区别。结果 　预
测体重与出生体重的相关系数 r分别为 :巨大儿组 01904,正常体重组 01859,低体重组 01878, P < 0101;羊水量的多少及不同
B超操作者对预测体重无影响 , P > 0105。结论 　B超测量胎儿双顶径、腹围、股骨长度综合预测胎儿体重的准确性高 ,测量方
法易掌握。
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【Abstract】　O bjective　To evaluate the accuracy of fetal weight estimated by sonographical measurement of biparietal diaameter
(BPD) , abdom inal circumference (AC) and femur length ( FL) , to assess if amniotic fluid and different sonographers influence the ac2
curacy of estimeated fetal weight. M ethods　W e summerized 484 cases delivered in our hosp ital in 2001 and all, within one week be2
fore delivery, had sonographical exam inationn with fetalweight estimation. The correlation‘r’between estimated and acctual fetalweight
was compared and caalculated. U test was used to compare the rate of diagnosis accuracy in different group s. Results　The correlation
‘r’of estimated and actual birth weight were: macrosom ia 01904, normal weight 01859, underweight 01878, P < 0101. The accuracy of
estimated fetal weight wass not affected by different sonographers or by amniotic fluid, P > 0105. Conclusion　Sonographically estima2
ting fetal weight by measuring BPD, AC and FL has higher accuracy, The method for measurement is easy to learn.













1. 1　临床资料 　随机抽取 2001年 484例在我院分
娩的产科病历 ,均为单胎妊娠 ,分娩前一周内有 B
超检查。B超操作者为两位经过培训的产科医生 ,
边做临床工作、边作 B超 ,甲医师经培训一年后并
有一年产科 B超操作史 ,乙医师经培训 3个月后开
始该工作。甲医师病例 213例 ,乙医师病例 271例。
分娩孕周在 37～42周期间 ,新生儿出生体重 2 100
～4 250 g,平均 3 337 g, 4 000 g及以上 36例 , 2 100
g～2 500 g 26例。羊水过多 12例 ,羊水过少 54例。
1. 2　仪器及测量方法 　使用日本东芝公司生产的




脑平面 ,左右脑半球对称 ,测量双侧顶骨间的距离 ,
上缘为颅骨外缘 ,下缘为颅骨内缘 ;腹围 (AC)切面
为横切腹部 ,显示胎儿肝脏、脊柱、胃泡、脐静脉 ,测
量腹部皮肤回声线的周长 ;股骨切面测量时显示整
条股骨干 ,测量其长度 ( FL)。
1. 3　统计学方法 　计算 B超预测体重及出生实际
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体重间的直接相关系数 ( r) ,相关系数的显著性检
验采用 t检验 ;各组间诊断符合率的比较采用 u检









正常体重 3 01859 < 0101
巨大儿 01904 < 0101
体重 < 2500 g 01878 < 0101
　　3 其中有 2例下腹壁缺损 ,内脏外翻。
2. 2　诊断符合率以及不同 B超操作者及羊水量对
诊断符合率的影响根据胎儿 BPD、AC及 FL三参数
的诊断符合率达 87%以上 ,不同 B超操作者及羊水
量对诊断符合率无影响 , P > 0105,详见表 2。
表 2　诊断符合率以及不同 B超操作者及羊水量
对诊断符合率的影响 3 3
影响因素 诊断符合率 ( % )
甲医师 ( n = 213) 8912
乙医师 ( n = 271) 8617
羊水正常 ( n = 418) 8718
羊水过少 ( n = 54) 8710
羊水过多 ( n = 12) 9117
　　3 3 甲医师 vs乙医师 : u = 01834 < 1196, P > 0105;羊水过少 vs
羊水过多 : u = 01319 < 1196, P > 0105;羊水正常 vs羊水过少 : u =









断有较高的临床价值 [ 1 ] ,国内有学者也提出了用腹
围单参数计算式预测胎儿体重的方法 [ 2 ]。但切面
的准确性易受胎位、羊水量、胎儿胃泡充盈度等影响









巨大儿有近 100%的可靠性 [ 3 ] ,但超声显像时胎儿
皮肤显示较模糊 ,测量技术要求较高。而常规的






的诊断符合率无区别 ,这也是和 BPD及 FL为骨性
标志对液性回声对比度要求不高有关。Chauhan等
也发现羊水过少不影响 B超预测胎儿体重。
此外 ,对 BPD、AC及 FL的全面测量有助于发
现胎儿形态上的异常 ,有两孕妇在住院以前曾在一
中心 B超室行 B超检查未发现胎儿畸形 ,入院后做
B超时 ,正是在寻找 AC及 FL 切面时发现内脏外
翻 ,产后得以证实。
总之 , BPD、AC及 FL三参数测量估计胎儿体重
准确 ,测量方法易掌握 ,对其测量的影响因素少 ,并
且有利于发现胎儿畸形。
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